Ev İçin Hasta Yatakları 

Hasta yatağı hastane, huzurevi vb yerler dışında evde de kullanılabilir. Hasta yataklarının ev 
için üretilen modelleri vardır. Bu modeller yer kaplamaması açısından önemlidir. Evinizde bir 
odaya rahatça sığabilecek şekilde üretilmektedir. 

Emek sağlık olarak hasta karyolası üretiminde öncü bir firmayız. 2005 yılından bu yana 
hasta yatağı üretimi yapmaktayız. Üretim yerimiz İstanbul Bayrampaşa da bulunmaktadır. 
Hasta yataklarını Türkiye’nin her yerine ücretsiz olarak göndermekteyiz. İstanbul içine ise 
aynı gün içinde teslimat ve ücretsiz kurulum yapmaktayız. 

Hasta yatakları modellerimiz motor sayısı ve şekline göre değişmektedir. Hasta yatakları 
modellerimiz şunlardır; iki motorlu hasta yatakları, üç motorlu hasta yatakları, dört motorlu 
hasta yatakları, ev tipi ahşap hasta karyolası, lazımlıklı hasta karyolası... Bu yatakları kısaca 
anlatmak gerekirse iki motorlu hasta karyolasının baş ve ayak kısmı hareket etmektedir. Yüz 
kilogram taşıma kapasitesine sahiptir. Yan korkulukları ve başlıkları demir, alüminyum ve 
plastik olabilir. En ekonomik hasta karyolasıdır. 

Üç motorlu hasta yatağı yüz yirmi kilogram taşıma kapasitesine sahiptir. Baş kısmı ve ayak 
kısmının hareket etmesinin yanı sıra yukarı aşağı hareket etmektedir. Dört motorlu hasta 
yatağı ise asansör yani tredelenburg özelliğine sahiptir. Yüz elli- iki yüz kilogram taşıma 
kapasitesine sahiptir. 

Ev tipi ahşap hasta karyolası ise tamamen ahşaptan oluşur. Yan korkulukları ve başlıkları 
ahşaptır. îki adet elektrikli motora sahiptir. Lazımlıklı hasta yatağı tuvalet ihtiyacını 
karşılayamayan hastalar için üretilmiştir. Bu hasta yatağının da iki adet motoru vardır. 

Kaynak: https://www.hastavataklari.co 





